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IR I A bases sdo necessdrias para evitar distor¢des durante o
processo de sinterizac@o e sdo utilizadas para restauragoes
em zirconia.

1

As bases de sinterizacdo devem ser usadas para trabalhos a
partir de 3 elementos. —

=

Zirkonzahn Worldwide — T +39 0474 066 630 — F +39 0474 066 661 — www.zirkonzahn.com — info@zirkonzahn.com



ZirkonkZiT

Indicagoes para o posicionamento correcto de bases de sinterizagd@o no software Zirkonzahn.Nesting

Version: 09/05/2022 — Page 2 of 4

Certificar-se que todos os pinos de fixagdo se encontrem
ao mesmo nivel.

=

Centro de
contracéo

Para poder criar uma base de sinteriza¢ao, os conectores
devem estar dispostos simetricamente.

Para uma arcada completa sdo suficientes 6 — 7 conectores.
g O diametro dos conectores pode ser aumentado em até 3 mm.
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Disposi¢do simétrica dos conectores com a base de sinterizacao.
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Posicionamento correcto dos conectores e dos pinos
de fixacdo.
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Fixa¢#@0 e posicionamento correctos.
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Um exemplo errado.
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